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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna regeneracja  wodomierzy dla Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w okresie 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy. 
 
2. Zakres zamówienia:  
Wykonawca zapewnia załadunek i transport dostarczanych wodomierzy regenerowanych, 
oraz odbiór wodomierzy do regeneracji bez dodatkowego wynagrodzenia.  
 
Charakterystyka ogólna wyrobu: 
Wodomierze Regenerowane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest regeneracja wodomierzy firmy Itron, przywracając 
parametry nowego wodomierza (wraz z wymianą liczydła) oraz legalizację.  

2. Odbiór wodomierzy z  PWiK Wodnik na koszt wykonawcy. 
3. Dostawa wodomierzy po legalizacji i naprawie na koszt wykonawcy. 
4. Termin wykonania poszczególnej partii 30 dni. 

                
 Wymagane dokumenty: 
Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzacje w zakresie napraw lub serwisu  
pogwarancyjnego wodomierzy ITRON wydanej przez firmę Itron Polska Sp. z o.o. – nie 
dotyczy producenta wodomierzy tj. firmy Itron Polska Sp. z o.o. 
 
Regeneracja powinna polegać na : 
- ocenie stanu technicznego elementów urządzenia, 
- oczyszczeniu korpusu i części urządzenia, 
- wymianie części zakwalifikowanych do złomowania, wymiany oraz ich zezłomowanie, 
- wymianie liczydła wodomierza.  
 
 Legalizacja polega na:  
-  naniesieniu na wodomierz cechy legalizacyjnej , która poświadcza , że wodomierz spełnia 
wymagania metrologiczne   
na kolejne 5 lat.  

 
W załączonym formularzu asortymentowo-ilościowym przywołano producentów. Ilości 
podane w wykazie wodomierzy stanowiącym Załącznik nr 1 są szacunkowe i służą do 
wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na 
wodomierze oraz moduły może odbiegać od ilości wskazanych w wykazie. Wynagrodzenie 
wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych wodomierzy oraz wodomierzy 
regenerowanych  zaoferowanych cen jednostkowych, w oparciu o składane przez 
Zamawiającego zamówienie.  
Dopuszcza się złożenie zamówienia u Wykonawcy na asortyment nie objęty wykazem 
załącznika nr 1, każdorazowo po uzgodnieniu z Wykonawcą dostępności oraz ceny, do 
wysokości zawartej umowy.  
 

3. Istotne postanowienia umowy: 

Termin realizacji : do 30 dni od złożenia zamówienia- zapotrzebowanie zgłaszane będzie 
przez Zamawiającego raz w tygodniu drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. 
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Okres gwarancji: 
Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wodomierze zregenerowane minimum  
24 miesięczny termin gwarancji ( ważności materiałów) liczony od dnia dostawy. 
Sposób rozliczenia usług/dostaw*: 
Przekazanie dostarczonych produktów pracownikowi Działu Gospodarki Materiałowej, 
potwierdzone podpisem upoważnionych osób na dokumencie przewozowym WZ.  
Sposób i warunki dokonania odbioru przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do siedziby PWiK ”WODNIK” Sp. z o.o.                        
w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7 do Magazynu Głównego w godzinach 7:00÷19, od 
poniedziałku do piątku, po uprzednim potwierdzeniu terminu dostawy u Zamawiającego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na określenie przez wykonawcę minimów logistycznych 
kwotowych i produktowo-ilościowych do zamówień cząstkowych.   
Warunki płatności:  
Płatność na podstawie faktury zbiorczej, wystawianej po dostarczeniu towaru  
–z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury . 
Inne (zasady serwisowania, zasady gwarancji): 
Stan dostarczonych towarów, po ich otrzymaniu, zostanie niezwłocznie sprawdzony przez 
Zamawiającego. Za wszelkie wady i uszkodzenia powstałe podczas transportu, 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji jakościowej lub ilościowej 
dotyczącej każdej dostawy w dowolnym czasie. Reklamacja będzie zgłaszana drogą 
elektroniczną na podany przez Wykonawcę adres e-mail. Wykonawca rozpatrzy reklamację          
w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku 
uwzględnienia reklamacji Wykonawca na własny koszt niezwłocznie, nie później niż                      
w terminie 7 dni roboczych: uzupełni braki ilościowe i/lub wymieni wadliwe  produkty na 
pełnowartościowe. 
 
4. Szacowane zapotrzebowanie: 

 

Lp. Nazwa materiału 

Szacowana ilość 
wodomierzy do 

regeneracji 
(szt.) 

1 
Wodomierz ITRON FLODIS 

jednostrumieniowy suchy DN 15 
woda zimna 

1315 

2 
Wodomierz ITRON AQUADIS 

Ekstrasuchy wodomierz 
objętościowy DN 15 woda zimna 

10 

3 
Wodomierz ITRON FLODIS 

jednostrumieniowy suchy DN 20 
woda zimna (dł. 130) 

249 

4 
Wodomierz ITRON FLODIS 

jednostrumieniowy suchy DN 20 
woda zimna (dł. 190) 

50 

5 
Wodomierz ITRON FLODIS 

jednostrumieniowy suchy DN 25 
woda zimna 

24 

6 
Wodomierz ITRON FLODIS 

jednostrumieniowy suchy DN 32 
woda zimna 

24 
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7 
Wodomierz ITRON FLOSTAR M 
jednostrumieniowy suchy DN 40 

woda zimna 
6 

8 
Wodomierz ITRON FLOSTAR M 
jednostrumieniowy suchy DN 50 

woda zimna 
9 

9 
Wodomierz ITRON FLOSTAR M 
jednostrumieniowy suchy DN 80 

woda zimna 
6 

10 
Wodomierz ITRON FLOSTAR M 
jednostrumieniowy suchy DN 100 

woda zimna 
7 

11 
Wodomierz ITRON FLOSTAR M 
jednostrumieniowy suchy DN 150 

woda zimna 
1 

 


